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Dl« iapuvuBg 80 017 dl»at ear iakopplims d*r 7ahl«rortungaserMt« 
If 4000, II 4002, M 4005 nad 80 050 aa ymaaldaltakal !■ ake«B0hal> 
tatan and apaosuasafralaa Zoatvid, 81a anBglloht dunk JkxB^dia- 
atuis dla wShlkara iaaohaltuag von 2 idarpaaran la faraaaldakabala, 
^ Tarbladaas Bit daa Tona^kabal 80 048 vlrd dar absaaatata Ba~ 
trlab daa VahlarortnasBsarttaa aOi^ieli, d, h. , daa Pablarertnnga- 
garCt anp aloht naalttalbar aa Kabalntta batrlabaa wardaa, aon> 
darn dar Vahlerort kaa balapla' awalaa tob Ha^aagaa ana baatlaat 
wardaa, 

XUa iapaaaans 80 017 lat /Or dla Ila^Tarlantan "Pablarortung” uad 
’ntabaBapraohaaBanag* aowla fttr daa Idarrarglalob aa Hafarlaiterka- 
baln Torgaaehaa, 

Dla iapaaaung wlrd snr Maaatmg alttala alaas Ourtaa an Kabalaada 
0 , 1, aagablngt. Ola Badlaaung, aupar dar Blaetallung daa 4ua> 
gaagawallanwidarataadaa, arfolgt an ^hlarortnagagarilt • Die Tex^ 
bladuag Bwlaobaa baldaa OarCtaa atallt ala koablalartaa TeraaPka- 
bal bar, Uaaaa Toraa^kabal nafa^t aahrara Staaaradem fUr dla 
BatBtlguag dar Ralala la dar Aapaaauag uad aupardan ewal 50-0-Eo- 
axialadam, dla dla DqiulaUbartraguag Toa Vahlarortungagarfit sur 
iapaaataig and surflek bub iaBalgatall daa PahlarortungagarStaa 
Qbamahnaa, Dlaaaa ToraaBkabal ataht ia alaar IiSaga roa 2 a (Zab»- 
h0r SUB PahlarortungagarBt ), roa 5 uad IQr abgaaaiEtaa Batrlab 
la alaar Ufage tob 50 a, oulgaapnlt auf alaa Xabaltromal, zur 
7arfUgung, Hasiaal dUrfaa 2 Utagaa daa 50-»>Toiva8kabalB ewlaohan- 
gaaehaltat wardaa. 



2, Llafarualang uad STgRasuagatalla 



2,1. Llafarumfa 



1 iap&aaung 80 017 Z4K-Br.: 158 34 90 017 002203 

10 O-SehaalBalneStBa 2 500 TOL 0-41571 

1 Taobnleoha Baaohraibimg und BadlanungaaDlaltimg 
1 Oaraatlaurkunda 
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TomaBkabel 694 006.7 ( 5 a) 
7oraa8kabal 80 048 (50 n} 

3, Taebnlaeba Oatan 

laactalupaS^lobkelt 

Baanwart daa Auagangswallaa- 
wldaretaadas, umaolialtbax auf 



lapulaalagang, -auagang 

Ubartroguagaberalob 

UntardrUckung daa tlbargange- 
aehoa bai ibaebluB alt den 
Hannwert daa Auagangawellan- 
wlderalandea 

Aderpaarumaobaltung 
Uarklenmg daa Eebalanfanga 
abglicbe BaBvarimten 

Abaleherung des Auagenge 
BUB Kabal 



Z4Z-Br. > 138 34 90 009 000263 
ZIK-Rr.i 138 34 90 017 002270 



fUr max. 2 Adarpaara aTama- 
trlaoh, wablwalaa unaymetr. 



Stel- 

lung 


Hazmwart 


; Arbalta- 
baraleh 


1 


75 Q 


65 bla 85 0 


2 


100 Q 


85 bla 110 0 


3 


120 Q 


110 blB 135 fi 


4 


150 Q 


135 bla 165 a 


5 


180 Q 


165 bla 200 a 



50 a koaxlal Ubar 12pollga 
Staokrarbladung, koablalart 
alt Stauarodam 
aagapapt an FahlarortuBgaga- 
rdta M 4000, U 4002, U 4005 
und 80 050 



ft 2 Bp 

duTCh 2 Ralala, von Pbhleror- 
tungagarBt lamunaohaltbaT 

dureh 1 Ralala, tob Pahlaror- 
tungagerdt femumaohaltbar 

fthlerortung 

AdarTergleloh 

Nebe&sprachmeasung 

4 Stuck O-SchnelzainaUtBe 
P 500 TGL 0-41571 




Sff * 250 T 
90 B X 290 
1,2 k« 



> 6 . 

RtlMflalC* ^MidBpaimitBS vi 
dm XKbalaBflehlapbuohacn 
IB 2*hl«rf«ll 

UwciBungni 

Muae 

Sehutisrad aaoh TO! EG* 778 IP 42 la a*br«uolUil.e. d*a 

GwStaa 

iaolUrt 

jrbeltattBperatarberaioli -25 ®C bla +55 ®C 

Ugartaapapaturbaraleh -40 ®c bla +70 ®0 

ralatlra luftlauobta S 90 * b*i +30 *0 

^>ax. Vaaaardanpldruok 4 kPa 

SehutsgUta lat ga<«hrlalatatt aa glbt kalaa rarblalbaadan Gafthr- 
duagan odar Braobaamlasa* 

4. firlRingBwalBa (elaha dan aaoh "StroBlaafpln") 

Itla Stauaruag dor SohaltTorgttiga la dap iapaaBuag 80 017, mpap 
dap Thaohaltuag daa iaagai^allaBwldaPBtaBdaB, wlpd aa Jahlar- 
optangagapgt TOPgaaoMan. Wa iuawahl daa n aaaaaadaa Idappaaraa 
apfolgt aa Pahlapoptaagagapgt. Slaaaa fOhpt Cbap daa kaablalapta 
TopaaPkabal daa Halala la dap Japaaauag dla Stauapapnauag fUp 
dia SohaltTor^ga n. Daa aa dar HaaauBg aloht bataillgta Adap- 
paap wlrd kupzgaaohloaaaa vaA alt Buohsa «ll» aapbirndn. Dla Eaaa> 
salohauag dar Sohaltaratalluagaa aa Pahlaroptuagagap«t M 4000, 

M 4002 uad dap iaaohlapbaobaaa aa dar iapaaauag 80 017 aatappa- 
ohaa daa idapbazalohauagaa « 1 p dia Tiapap alnaa Ibnuwldakabals 
M OBd 12 (dla Zuopdaimg bai daa TahlaportuagagarStaa 80 050 uad 
M 4005 lat daraa Badlaauagaanlaltuagaa n aataelmoa). 

Daa Ralala ESI zop Marjciaruag daa laltuagaanfaagaa wlrd pom Pab- 
larortuagagergt aua batgtlgt. 

Bal Mepvariaata "Adarvapgleleh" achaltat ala la Pahlepoptuagaga- 
pSt K 4000 bBw. 11 4002 aiagabauter Uultirlbpatop dla Ealola ES2 
«nd R33 la dar iapassuag parlodlach urn uad gaatattat daalt daa 
Varglaloh mlt dam laltuagablld daa andarea Adappaares. 
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Dupoh TteaoaaAtung alt Sobaltar 81 fceaa dar Auagcog dap iapaaauag 
80 017 aa dla Taraohladanaa EabalwallanwldaratSoda aagapa8t war* 
daa, DafUp alad 5 Sohaltaratalluagan Torgaaahaa, In dlaaaa Sobal- 
taratallungan wardan dia Ua5vaplntaa "Tahleroptuag" uad "idar- 
Tar^aieh" durohgaftlhrt. Dabal galaagt dar Sandalapula voa Sia> 
gaagaataokar SP1i5 Obar dan AnpaBaungatranalorBatop TH1, dan Wal- 
lenwldapataadssotaal'tar SI, dla Ealalaaaordaung und dia Eabalan- 
eohluSbuohaan Dla, Hb bzw. L2a, L2b in daa eu Baaaanda Eabal, 

Dia von dlaaam auagalOatan Bchoa paaaleran dia alaBalnea Sautalla 
la umgekahrtar Baihenfolga und galangaa flbar dan iaaobluS t1 daa 
Staokara ST1 sun insalgatall Im PahlaPortungagarSt, 

la dar 6. Schaltaratallung kana aa dan baldaa idarpaaren alaas 
Tlarara alaa Eabenapraohmessuag bal alnam mlttlaran Auagaagawal- 
lanwldaPBtnd dupohgafUhrt wardan. In dlaaar Sohaltaratallung 
wlrd dar Saadalnpula tfbar dan Slagaagaataokap ST1i5, dan Japaa- 
euagatTBoafoiiBator IS1, dan Wallanwlderatandsaohaltar 31 and dla 
Kabelanaotalupbuohaan L1 b und Hb in daa alna idarpaar alnaa Tla- 
rara alngaapalat, Dla in das 2, idarpaar daa glaichan Vlarars 
tlbarapraohandan iatalla das Sandaiapulsaa galangaa Ubar dla Ka- 
balanaohlu^buohaan L2a und 12b, dan inpasaungatpansfomator 1312 
und dan Anaoblup t1 daa Staokara SM bub inBalgatall Im Fahlap- 
optuagagardt , 

Dla Slohapuagon SX1 bis SI4 sohUtsan dia Aapaaataig bal Bartlhpung 
nit spanauagafUhrandan lallan In Madsrapanwmgaanlagan (aultlaBi- 
ga fcwBdapannung In Pahlarfall ^ 250 7), Bln Sobuts gagan 
hOhara Aramdapennungan 1st nlobt ▼orgasetaan (slaha daau Absohnltt 
5,2), 




$T1 

^ ^HU6 






VT19 






+ « 



;3 



ilii 






JOH 



M 






E: 





0-, 







ISCHALTER.VOLLST. 50 6 706.1 A2| ? J [ J 

n 



WTSi 



VTKl 



dRTSAYt? 



15 



C LTO 



< Ub 



W RSI 



VT18 



Off 3 1 ►! i SAY 17 



% 



6R2 
SAY 17 



RS3 

vrzzl 



vrn- 



RSI 



I 

‘—'24,9 



I 



OT 



vrzoi 



W8\ 





□ 


n 


ItT70 1 



51,1 


1 

1 

1 




1 

1 


24.9 ' 


1 

1 


20 


1 

1 


506 700.4 ^ 



< Lla 



LZb 



j? 



~w 


RS3 


L1(f 


i-iil 


Lia 


L2b 




• 


9 


• 


X 


X 


• 




± 


± 


• 


• 



eingesdKiUet ± geerdet 



oj I ” [H I , Lii I 

SV1 Sl/2 SVU I Sl/U ; 

80HAM1R. TOL L8T. 50 & 70t.1 A « I | 




o V 

7 • 



S 17 

0 o 
0 e 
e e 



« 



^Z2r^ 

6R^,GRZ,GR3 



6 1U 

RST.RS2.RS3 
auf Lotseite gesehen 




SchaltscUoQ^ 
Schaliebene' 
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f. Vorb*rl«tung sub B«trl«b 
^■1. li^r B<titlgung»- Md 





1 St«olcer ST1 earn iD0ohlu9 des TomePkabels 

2 Anaohlupbuohs* Hi;6 ftlr Nladerepaimungasohutsarda odar 
Statlonaarda 

3 tellttLWldarstandBsohjtlter SI but Blaattllung d«a klslns-ten 
Ubergangaaoboa ao Kabala&fang und aur Blnatallung dar B»> 
trlabaart "Kabaaspraohmaasung" (Stallujsg £} 

4 Kabeleasohlupbuohaa RU5 ttir Adar L1a 

5 KabelaDaoblupbuobaa R04 tUr Adar L1b 

6 EabaleDBohluPbuobaa B02 fUr Adar I2a 

7 Kabalaneohlupbuohaa BCM fOr Adar L2b 

8 Anaohlu^bucbaa "M" (RD3) fUr Eabalma&tal 



Sioharhaltarorachrlftan 



Tor und afihrend das Anaobllapana dar Mapalnrlobtung nuf das Ka- 
bal spenuungafrai, kurzgaaohlosaan und gaardat aaini 
Ue alneohldglgan gaeatallohan SloharhattsToraohrlftan Bind unba- 
dlngt alnzuhaltant 



Sartlber hlnaus wlrd enpfohlen, swlaohen Anpassung und anzusohlla- 
Pandem Temnaldakabal elne Uberspannungsslohairung (c* B« Ubar- 
spannungsschu'tzgarSt Tjrp 7H>B IGL 20^1^15) zu B0helten< falls 
dla Fernmaldeanlaga an dar antapraohaadan Stella nlcht schon ai» 
nan wlrkaanian tlberspannungssohuts enthBlt. 
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Ota Anpassung 80 017 Bastandtall alnar ans nabraran Oarltan 
baatahaodan ■a^alnrlobtung* Oar fOr dla fablarortsbastlBaamg anf- 
lubauande Ile^plats 1 st in dan Taafanlsoban Basebralbungan und Ba- 
dlenungsatlaltungan fOr dla fahlarortungsgarSta basatarlaban. 



Dla Anpassung wlrd nit Ifaran Slnbauataokar an das Tenapkabal an> 
gasohloasana 



Dla Mpassnng 1st antspraoband dan Absobnltt 5*3 an das Vablar- 
ortungsgartt ansusohllapan. Sanaob 1st daa Oarit ganK9 sugabBrl- 
gsr laobnlBOtaar Baaobralbung und Badlanungaanlaltung in Batrlab 
Bu nabnan. 



6* PunktlonalBntrolla 

- PablarortungsgarKt gandp sugahSrlgar Taolnlaabar Baaobralbung 
und Badlanstgs&laltung In Batrlab nabnan* 

- Sobaltar an dar Anpassung 60 017 In Stallung 3 brlngan. 

- An fablarortungagarVt Isltung "01" bsw* Adar "B" aKblans 

An BUdsoblm nu^ aln Isarlaufaobo su saban sain* 

Buobstn Lla und Ifib Tortlbargaband rarblndani 

An BUdsoblm BuP aln AiTssoblupaobo su saban sain* 

- An Bablarortungsgardt Isltung "L2" bsw* Adar "S" wKblani 

An BUdsehlra mufl nit und ofana kursgasoblossana Buobsan 
Lla und Hb aln learlaufaobo su saban sain* 

- Buchsan L2a und L2b TorObargahand Tarbindant 

An BUdschlm nu^ aln Kiresohlu^aobo su aaban sain* 

- Am Bablarortungsgarfit laltung "1^" bsw, Adar "R" wBhlant 

An BUdsoblm mup mlt und ofana kursgasoblossana Buobsan 
l£a und I£b eln learlaufaobo su saban sain* 
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- Bel nlobt kursgeeohlossenen Bucheeu RuUtaate an Teblerortunss* 
gerSt U 4000 " f " drUokeni 

Am BUdflohlm mup der Basugaiapula su sehen sein. 

An Blldflchirn der TahlerortungegerKte 80 050 imd II 4005 buP bei 
alien Kbntrollen die Harklerung dee bbelanfengea an llnken 
Blldsohlmrand su sehen seln> 

- Sohalter an der Anpaesung In Stellung 6 bringens 

Oleicbe EontroUe wle voratehend durobfUbran* 

- Baobae Lie mlt L2a und L1b alt I£b verblnden* 

Scbalter an der inpassung In Btellung 6 brlageni 

An Blldeohlm nu^ der Seudelnpuls au aeben aaln* 

- ^ StBrungefall Abacbnltt 8*3 beaohtan« 

Bel Slcberungaeecbael nur den vorgesohrlebenen elnaatsenl 

7« Hesaung 

Die Ueaaung iat entspreobend der Bedienungaanleltung fUr daa rer> 
wendate fehlerortungagerUt durohsulUbren. 



8» Reparaturhlneelae 



8.1. Offnen der Anpasaun* 



lAircb Herauadreben dea Elnastsea aua der BUlee (Reebtegewlnde) 
warden die Bautelle der Anpaaatmg sug&iglloh. SoUte alob die 
Anpaaaung nlebt von Band bll&en lasaent ao 1st die Deofcaohelbe 
an der Selte dea 12poligen Blnbausteokers naob LBaen zwaler B0I7- 
amidachrauben su entfemen. Dadureb warden 2 Lbchar zug8a^iob» 
in die eln StlnilocbsoblUaael 3 non elngesetst warden kann. 




Zur Beachti 



Zun Belestlgen der Deckscbelbe slnd unbedlngt wleder die 
Bolyanldachrauben su verwenden. Andemfalls wlrd gegen die 



elnaohldgigen SobutsbestlDnungen veratopen. 
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SEntllobe Sioherungen kSnnen nacb ()ffnen der Anpaaaung errelebt 
warden. 




1 Ader L2b (8X1) 

2 Ader L2a (SI2) 

3 Ader Lib (313) 

4 Ader L1a (3X4) 



BUd 3 

Inge der Slcberungen in QerSt 



St brungabeae 1 1 Ic 



Funkt lonsst brung 

Beln Betdtlgen der Hulltaate 
an PeblerortungagerSt H 4000 
bzw. U 4002 eraobelnt keln 
Besugslnpuls bsw. beln Peb- 
lerortungagerbt 80 050 bzw. 

11 4005 ateht die Uarke dea 

Eabelanlangea an Side dea er- 
sten Brlttela der Zeltbaais- 
linle an Blldacblrm 

Aderumscheltung gestbrt 

An PeblerortungagerSt 
erschelnt bel der Punktlons^ 
kontrolle dauemd Eurz- 
scblupeobo 



nbgllobe Oraacbe/Hlnwelse 

Tomepkabel nlobt angesobloasen 
Oder Obterbreohung In Vomepka- 
bel 



Tome^kebel defekt oder 
Bchleobte Eontaktgabe der Relals 

Relala In der Anpaaaung delekt. 
VormePkabel delekt 



An PehlerortungagerEt Slcberungen in der Aapassung 

eraobelnt bel der Funktlons- tiberprUfen 

kontrolle dauemd Leerlaul- 
echo 




- 14 - 




- 15 



Setaaltt«llll«t« 




lora- XKO- 

k«i. Baeb-lr. B«n*niiui>g StaadardbtialolmuBg 




1 1 506 676.4 Lal-tarplatt*. bastUokt 

A a 506 706.1 Sotasltar, TOllat. 



HO 1 
bla 

HO 6 606 490.7 Talafonboobsa 

ST 1 825 657.8 BlaaBobstaokar HBH 127 

TH 2 506 700.4 SlngkarnUbertrager 

W 3 815 209.7 Scbiahtwldentand 24,9 0 0.5 % 23.207 

TK 200 TOL 36521 

V 4 817 196.7 SoblobtwldorstaBd 24,9 Q 0.5 * 23.207 

IE 200 TOL 36521 

W 6 817357.4 Soblobtuldarataad 51 .5 Q 0,5 K 23.207 

TE 200 TOL 36521 



A 1 >ltarplattB. baatOokt. 506 678.4 



(Ut 1 

bla 610 705.1 Sobaltdloda SAI 17 L2/4 lOI. 25184 

OB 3 



SS 1 

bia 814 467.5 Ralals IS? 30.6-012 AOFS 

BS 3 lOi:. 200-3796 

81 1 

bla 813 316.6 Q-SotmelaaUaaats F 500 lOL 0-41571 

SI 4 

IB 1 506 708.6 Biagkazntibartragar 

V 1 817 196.7 Soblobtnldarataad 24,90 0,5 % 23.207 

TE 200 TOL 36521 

T 7 614 362.5 Sobicbtdrabaldantand 100 Q 1-1-554 

TOL 9103 

* 8 915 209.7 Sobiob-twideratasd 24,9 0 0,5 % 23.207 

TE 200 TOL 36521 



Sebaltar. vollet.. 506 706.1 



C 1 814 340,8 KoBdensator 

C 2 614 339*3 EoBdeoeator 

0 3 814 338.5 KondaBaator 

C 4 813 432.7 KondaBaator 

8 1 814 788.7 Srebaobalter 



R»L-B 750-560/5-160 
TOL 24098 

RDPL-H 750-470/5-160 
TOL 24098 

RDPL-H 750-330/5-160 
TOL 24098 

RlffL-H 750-100/5-160 
TOL 24098 

D8 8A2/26B2/8S/8A2/ 
12A2/1-6/12/A6*20 
PP1 TOL 38670 




